CALIBRATION SERVICE

DESCRIPTION Public price

Torque wrenches - 1/4”,3/8"e 1/2" :52,00€

Torque wrenches-3/4"e 1" 52,00€

Micrometers 52,00€

Calipers 26,00€

Deepth calipers
Feeler gauges 26,00€
Graduated rules 26,00€
Multimeters 45,00€
Amperometric clamps 45,00€
Manometers 26,00€
Measuring tapes 52,00€
Balances 52,00€
Comparators 28,00€
Liter counters 145,00€

Next calibration

Metodo di controllo

Test method

Trasduttore

Test equipment

DIN EN ISO 6789

Temperature

H 11 H H 10758
Certificato di calibratura
Calibration certfcate

10/08/2018

Utensile Utensile dinamometrico Numero di serie 1802772519
Tool Serial No,
Tipo/classe Tipo 1I/ a scatto, A Denom. int. dell'utensiDIN 42
Type / Class Object No.
Campo mis. 60.00 - 300.00 Nm Cliente FASANGAS SRL
Toolrange Gustomer VIALE GRECIA Z.I.
Produttore FASANGAS SRL 73100 LECCE
Manufacturer
Numero catalogo FG 535/3 Tolleranza 4.0%
Catalogue No. Tolerance
Prossima calibratura 10/08/2019 Temperatura [°C] 21.0°C

Stahlwille 7723, 10.00 - 1100.00 Nm, 507152073, CELLA 2, 25/01/2018

Calibration values

Coppia sinistrorsa

Anticiockwise torque

Max. deviation [%]

Data: 10/08/2018
Date

Valori di calibratura

Massimo scostamento [%]: -20.80

Verificatore:

Tester: MANTA BIAGIO

La calibratura & stata eseguita tramite comparazione ai campioni nazionali di riferimento

Valori nominali 60.0 Nm 20.0% 180.0 Nm 60.0 % 300.0 Nm 100.0 %
Preset values

Valori di scala 80.0 Nm 26.7% 180.0 Nm 60.0% 300.0 Nm 100.0 %
Scale readings

’ Valore Scostamento Valore Scostamento Valore Scostamento

Act Val Deviation Act Val, Deviation Act Val Deviation

Nm % % Nm %

89.77 -9.77-10.88 217.31 -37.31-17.17 364.38 -64.38-17.67

. 87.01 -7.01 -8.05 210.92 -30.92 -14.66 377.82 -77.82-20.60

Coppia destrorsa 89.25  -925-10.37  210.98 -30.98-14.68  378.78  -78.78-20.80

87.53 -7.53 -8.60 207.32 -27.32-13.18 372.65 -72.65-19.50

88.67 -8.67 -9.77 212.96 -32.96 -15.48 375.37 -75.37 -20.08

| valori rilevati non corrispondono alla tolleranza consentita in base a DIN EN 1SO 6789

Result: The determined measured values are not within the allowed tolerance,

e si basano quindi su campioni nazionali. Per la calibratura e la relativa documentazione & responsabile
unicamente I'emittente di questo certificato di calibratura.
II certificato di calibratura non pud essere riprodotto parzialmente.

Calibration is performed by comparison with reference standards which have been calibrated by a recognised DI and are

‘The issuer of this certificate bears sole responsibilty for calibration and thereof. p extracts from thi

riificate is prohibited.

Torkmaster 3.03.02




